
Subject: Messwerte von Oszi Tektronix TDS 2024 auslesen
Posted by Jakob Martin on Sat, 06 May 2006 06:15:06 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo. 

Ich habe ueber 100 Messungen nacheinander mit dem o.g. Oszi durchzufuehren.

Mein Problem ist, dass ich bei vielen Messungen nacheinander nicht die tatsaechlichen Werte
bekomme. (Oszi geht nicht zurueck in den Messzustand)
Die 1 Messung ist ok, dann bleibt das Oszi in dem Zustand und erneuert die Messung nicht. 

Wenn ich bei jeder Messung das Initialisieren und Close VI mitverwende wird die Messung
wieder zu langsam. 
Gibt es eine Moeglichkeit kurz nacheinander Messungen auszulesen und wirklich immer den
aktuellen Wert zu bekommen. 

Ich hab mal ein Beispiel VI mit angehaengt. 

In allen Messwerten steht genau der 1 Wert und auch wenn ich verschiedene Fenster messen
will, ist es immer der 1. Wert. 

Vielen Dank fuer die Hilfe, 

Gruss, 

Jakob 

File Attachments
1) read_Oszi_Values_test.vi, downloaded 673 times
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